
78-FMR-10-02-02 ฉบับท่ี 2 วันที่บังคับใช้ 1 ต.ค. 2567 

 

 

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการ BSL 2 ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ 
ประจำปงีบประมาณ     2568       ม 

ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง     หัวหน้าห้องปฏิบัติการ   ☑  เจ้าหน้าที่บรกิารวิทยาศาสตร์    นิสิต       อาจารย์    นักวิจัย 

ชื่อ นามสกุล ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  นายธีรภัทร    ชะนะเมืองคล          
(โปรดระบหุากเป็น อาจารย์/นสิิต นักวิจัย)ชื่อโครงการ            
อาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าผู้ควบคุม       หน้า    1  /  7  

โปรดระบุชนิดและประเภทความเสี่ยง (บุคคล, สารเคมี, ชีวภาพ, อุปกรณ์เคร่ืองมือ และลักษณะกายภาพ) :  ความเสี่ยงด้านบุคคล                 

ลำดับ ความเสี่ยง 

การประเมินนัยสำคัญของความเสี่ยงและโอกาส 
มาตรการป้องกันและการจัดการ

กับความเสี่ยง 
(>20คะแนน ต้องมีแผนจัดการความเสี่ยง) 

ผู้รับผิดชอบ การติดตาม 
โอกาส 

ในการเกิด 

(1-5) 

ผลกระทบหรือ
ความรุนแรง 

(1-5) 

คะแนน
นัยสำคัญ 

1. 
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ ไม่ผ่านการอบรมมาตรฐาน
ความปลอดภัยใน จัดการสารเคมแีละจัดการขอเสียใน
ห้องปฏิบัติการ 

2 5 10 

เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ จะต้องการ
อบรมหลักสูตรผู้ดูแลห้องปฏิบัตกิาร 
และนักวิจัยในห้องปฏิบัติการพร้อม
แนบประกาศนียบัตร 

นายธีรภัทร 
ชะนะเมืองคล 

 

2. 
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ ไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของ
ห้องปฏิบัติการไมส่ามารถโตต้อบเหตุฉุกเฉิน ใน
ห้องปฏิบัติการได ้

2 5 10 

เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ จะต้องการ
อบรมหลักสูตรผู้ดูแลห้องปฏิบัตกิาร 
พร้อมแนบประกาศนียบัตร 

นายธีรภัทร 
ชะนะเมืองคล 

 

3. 
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ มีภาวะสขุภาพ เสียอันเกดิจาก
โรคประจำตัวเกิดเมื่อปฏิบัติงาน   

2 5 10 

เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ มีการตรวจ
สุขภาพประจำปี และปัจจัยเสี ่ยง
ตามเกณฑ์ระทบต ่อส ุขภาพของ
ห้องปฏิบัติการกลาง 

นายธีรภัทร 
ชะนะเมืองคล 

 

 



78-FMR-10-02-02 ฉบับท่ี 2 วันที่บังคับใช้ 1 ต.ค. 2567 

 

 

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการ BSL 2 ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ 
ประจำปงีบประมาณ     2568       ม 

ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง     หัวหน้าห้องปฏิบัติการ   ☑  เจ้าหน้าที่บรกิารวิทยาศาสตร์    นิสิต       อาจารย์    นักวิจัย 

ชื่อ นามสกุล ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  นายธีรภัทร    ชะนะเมืองคล          
(โปรดระบหุากเป็น อาจารย์/นสิิต นักวิจัย)ชื่อโครงการ            
อาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าผู้ควบคุม       หน้า    2  / 7   

โปรดระบุชนิดและประเภทความเสี่ยง (บุคคล, สารเคมี, ชีวภาพ, อุปกรณ์เคร่ืองมือ และลักษณะกายภาพ) :  ความเสี่ยงด้านสารเคมีและการรับสัมผัส               

ลำดับ ความเสี่ยง 

การประเมินนัยสำคัญของความเสี่ยงและโอกาส 
มาตรการป้องกันและการจัดการ

กับความเสี่ยง 
(>20คะแนน ต้องมีแผนจัดการความเสี่ยง) 

ผู้รับผิดชอบ การติดตาม 
โอกาส 

ในการเกิด 

(1-5) 

ผลกระทบหรือ
ความรุนแรง 

(1-5) 

คะแนน
นัยสำคัญ 

4. 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้รับความเสี่ยงจากการสูดดม 
สารเคมี hydrochloric acid 37%, ethanol, Formalin 

10% หากได้รับสารระเหยดังกล่าวอาจส่งผลต่อระบบ
ทางเดินหายใจ 

3 5 15 

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
แลหน ้ากากอนาม ัยตลอดเวลา 
ปฏิบัติงานในตู้ดูดควัน  

นายธีรภัทร 
ชะนะเมืองคล 

 

5. 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีการใช้งานสารเคมีที่มีความ
อ ันตรายต่อร ่างกาย เช ่น hydrochloric acid 37% 
Formalin 10%, และ MTT หากมีการหกหรือกระเด็น
โดนร่างกาย จะก่อให้เกิดอาการผื่นแดงผิวหนังไหม้ 

3 5 15 

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
ปฏิบัติงานในตู ้ดูดควัน มีอุปกรณ์
ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เช่น อุปกรณ์               
ล้างตาล้างตัวฉุกเฉิน และอุปกรณ์
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

นายธีรภัทร 
ชะนะเมืองคล 

 

6. 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีการปฏิบัติงานกับสารเคมีที่มี
ความไวไฟ เช่น ethanol, xylene หากมีการปฏิบัติงาน
เก ี ่ยวข ้องก ับการใช ้ตะเก ียงบ ุนเสนหร ือตะเก ียง
แอลกอฮอล์อาจเกิดการติดไฟได้ 

3 5 15 

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล               
มีแผนป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ได้ในกรณีฉุกเฉิน ติดป้าย
ระบุความเป็นอันตรายของสารเคมี 

นายธีรภัทร 
ชะนะเมืองคล 

 



78-FMR-10-02-02 ฉบับท่ี 2 วันที่บังคับใช้ 1 ต.ค. 2567 

 

 

 

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการ BSL 2 ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ 
ประจำปงีบประมาณ     2568       ม 

ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง     หัวหน้าห้องปฏิบัติการ   ☑  เจ้าหน้าที่บรกิารวิทยาศาสตร์    นิสิต       อาจารย์    นักวิจัย 

ชื่อ นามสกุล ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  นายธีรภัทร    ชะนะเมืองคล          
(โปรดระบหุากเป็น อาจารย์/นสิิต นักวิจัย)ชื่อโครงการ            
อาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าผู้ควบคุม       หน้า    3  /  7  

โปรดระบุชนิดและประเภทความเสี่ยง (บุคคล, สารเคมี, ชีวภาพ, อุปกรณ์เคร่ืองมือ และลักษณะกายภาพ) :  ความเสี่ยงด้านสารเคมีและการรับสัมผัส               

ลำดับ ความเสี่ยง 

การประเมินนัยสำคัญของความเสี่ยงและโอกาส 
มาตรการป้องกันและการจัดการ

กับความเสี่ยง 
(>20คะแนน ต้องมีแผนจัดการความเสี่ยง) 

ผู้รับผิดชอบ การติดตาม 
โอกาส 

ในการเกิด 

(1-5) 

ผลกระทบหรือ
ความรุนแรง 

(1-5) 

คะแนน
นัยสำคัญ 

7. 

 ยังไม่มีตู้เก็บสารเคมีอันตรายที่มีฤทธิ์กัดกร่อนชนิด
กรด โดยเฉพาะ ส่งผลให้อาจจะมีการกัดกร่อนตู้
สารเคมีในระยะยาว 

5 5 25 จากคุณลักษณะครุภัณฑ์ตู้เก็บ
สารเคมีสามรถทนการกัดกร่อนได้ 
มีการตรวจสภาพเป็นประจำ ทุก 1 
ปี โดยช่าง ในปี 2568 

ดำเนินการของบประมาณจัดซื้อตู้
เก็บกรดในปีงบ 2568 และ 2569 

นายธีรภัทร 
ชะนะเมืองคล 

เอกสารการขอ
งบประมาณ 

2569 และบันทึก
การตรวจสอบตู้

เก็บสาร 

 

 

 

 

 



78-FMR-10-02-02 ฉบับท่ี 2 วันที่บังคับใช้ 1 ต.ค. 2567 

 

 

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการ BSL 2 ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ 
ประจำปงีบประมาณ     2568       ม 

ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง     หัวหน้าห้องปฏิบัติการ   ☑  เจ้าหน้าที่บรกิารวิทยาศาสตร์    นิสิต       อาจารย์    นักวิจัย 

ชื่อ นามสกุล ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  นายธีรภัทร    ชะนะเมืองคล          
(โปรดระบหุากเป็น อาจารย์/นสิิต นักวิจัย)ชื่อโครงการ            
อาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าผู้ควบคุม       หน้า    4  /  7  

โปรดระบุชนิดและประเภทความเสี่ยง (บุคคล, สารเคมี, ชีวภาพ, อุปกรณ์เคร่ืองมือ และลักษณะกายภาพ) :  ความเสี่ยงด้านชีวภาพและการรับสัมผัส  

ลำดับ ความเสี่ยง 

การประเมินนัยสำคัญของความเสี่ยงและโอกาส 
มาตรการป้องกันและการจัดการ

กับความเสี่ยง 
(>20คะแนน ต้องมีแผนจัดการความเสี่ยง) 

ผู้รับผิดชอบ การติดตาม 
โอกาส 

ในการเกิด 

(1-5) 

ผลกระทบหรือ
ความรุนแรง 

(1-5) 

คะแนน
นัยสำคัญ 

8. 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ทำให้ห้องปฏิบัติการมีการฟุ้ง
กระจายของเชื ้อก่อโรค ร้ายแรงก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้ใช้บริการ 

1 5 5 ผ่านการอบรมแนวทางการปฏิบัติงาน
ห้องปฏิบ ัต ิการ BSL2 ปฏิบ ัต ิงาน
เฉพาะเชื้อก่อโรคเสี่ยงกลุ่ม 2 เท่าน้ัน 
แนวทางการโต้ตอบเหตุฉุกเฉินกรณี
เช ื ้อโรคทางช ีวภาพหกหล่น ด ้วย 
Biohazard Spill kit 

นายธีรภัทร 
ชะนะเมืองคล 

 

9. 

เจ้าหน้าที่หอ้งปฏิบัติการ ตรวจสอบแล้วพบห้องปฏิบัติการ
มีการจัดเก็บชิ้นสว่นสัตว์ทดลองที่มเีชื้อกอ่โรครุนแรง 
ก่อให้เกดิอันตรายต่อผู้ใช้บริการ 

1 5 5 ลงนามแนวทางการปฏิบัติงาน 
ห้องปฏิบัติการ BSL2 เฉพาะเชื้อกอ่
โรคความเสี่ยงกลุ่ม 2 เท่านั้นมีแนว
ทางการโต้ตอบเหตุฉกุเฉินกรุณีเชื้อ
โรคทางชีวภาพหกหล่น ด้วย 
Biohazard Spill kit 

นายธีรภัทร 
 ชะนะเมืองคล 
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ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการ BSL 2 ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ 
ประจำปงีบประมาณ     2568       ม 

ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง     หัวหน้าห้องปฏิบัติการ   ☑  เจ้าหน้าที่บรกิารวิทยาศาสตร์    นิสิต       อาจารย์    นักวิจัย 

ชื่อ นามสกุล ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  นายธีรภัทร    ชะนะเมืองคล          
(โปรดระบหุากเป็น อาจารย์/นสิิต นักวิจัย)ชื่อโครงการ            
(โปรดระบหุากเป็น อาจารย์/นสิิต นักวิจัย)ชื่อโครงการ            
อาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าผู้ควบคุม       หน้า    4  /  7  

โปรดระบุชนิดและประเภทความเสี่ยง (บุคคล, สารเคมี, ชีวภาพ, อุปกรณ์เคร่ืองมือ และลักษณะกายภาพ) :  ความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือ             

ลำดับ ความเสี่ยง 

การประเมินนัยสำคัญของความเสี่ยงและโอกาส 
มาตรการป้องกันและการจัดการ

กับความเสี่ยง 
(>20คะแนน ต้องมีแผนจัดการความเสี่ยง) 

ผู้รับผิดชอบ การติดตาม 
โอกาส 

ในการเกิด 

(1-5) 

ผลกระทบหรือ
ความรุนแรง 

(1-5) 

คะแนน
นัยสำคัญ 

10. 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานกับ
อุปกรณ์ที่มีความแหลมคม หรืออุปกรณ์ที่ สามารถแตกหัก
ได้ง่าย เมื ่อเกิดการแตกหักหรือทิ่มแทงอาจก่อให้เกิด
บาดแผลต่อผู้ปฏิบัติงาน 

3 4 12 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 

ติดต่อเจ้าหน้าที ่ได้ในกรณีฉุกเฉิน              
มีอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น  

นายธีรภัทร 
ชะนะเมืองคล 

 

11. 

เจ้าหน้าที่หอ้งปฏิบัติการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ตอ้งใช้
เคร่ืองให้ความร้อน เมื่ออุปกรณ์  มีความร้อนสูง หาก
ผู้ปฏิบัติงานไม่ระมัดระวัง อาจได้รับอันตรายจากความ
ร้อนที่สูง  

3 4 12 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 

ติดต่อเจา้หน้าท่ีได้ในกรณีฉุกเฉิน              
มีอุปกรณส์ำหรับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น สวมใส่ถุงมือกันความร้อน
ระหว่างปฏิบตัิงาน 

นายธีรภัทร 
ชะนะเมืองคล 

 

 



78-FMR-10-02-02 ฉบับท่ี 2 วันที่บังคับใช้ 1 ต.ค. 2567 

 

 

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการ BSL 2 ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ 
ประจำปงีบประมาณ     2568       ม 

ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง     หัวหน้าห้องปฏิบัติการ   ☑  เจ้าหน้าที่บรกิารวิทยาศาสตร์    นิสิต       อาจารย์    นักวิจัย 

ชื่อ นามสกุล ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  นายธีรภัทร    ชะนะเมืองคล          
(โปรดระบหุากเป็น อาจารย์/นสิิต นักวิจัย)ชื่อโครงการ            
อาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าผู้ควบคุม       หน้า    5  /  7  

โปรดระบุชนิดและประเภทความเสี่ยง (บุคคล, สารเคมี, ชีวภาพ, อุปกรณ์เคร่ืองมือ และลักษณะกายภาพ) :  ความเสี่ยงด้านลักษณะกายภาพ  

ลำดับ ความเสี่ยง 

การประเมินนัยสำคัญของความเสี่ยงและโอกาส 
มาตรการป้องกันและการจัดการ

กับความเสี่ยง 
(>20คะแนน ต้องมีแผนจัดการความเสี่ยง) 

ผู้รับผิดชอบ การติดตาม 
โอกาส 

ในการเกิด 

(1-5) 

ผลกระทบหรือ
ความรุนแรง 

(1-5) 

คะแนน
นัยสำคัญ 

12. 

เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการท่ีมีปริมาณฝุ่นละอองมาก (PM 2.5 = 49 
- 50 µg/m3) อาจกอ่ให้เกิดการไอหรือจาม คัดจมูก ใน
ระยะยาวอาจสง่ผลตอ่ระบบทางเดินหายใจ 4 5 20 

ออกกฎระเบ ียบ สวมหน ้ากาก
อ น า ม ั ย ข ณ ะ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ใ น
ห้องปฏิบัต ิการตลอดเวลา มีการ
ตรวจเช็คระบบทางเดินหายใจ เช่น 
ปอด ในการตรวจสุขภาพประจำปี 
และติดต ั ้งเคร ื ่องกรองอากาศใน
ห้องปฏิบัติการ 

นายธีรภัทร 
ชะนะเมืองคล 

เอกสารการขอ
งบประมาณ 

2568 

13. 
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติงานตรวจสอบพบควาผดิปกติของ
อาคาร โครงสร้างกอ่ให้เกดิอันตราย ไม่มีการตรวจสอบ
อาคารโดยผู้เชี่ยวชาญ 

4 5 20 

ดำเนินการติดต่อกับงานกายภาพ
ในการขอความอนุเคราะห์ตรวจ
สภาพอาคาร ติตดามประสานงาน
กายภาพ 

นายธีรภัทร  
ชะนะเมืองคล 

เอกสารการขอ 

ความอนุเคราะห์
ตรวจสอบอาคาร 

 

 



78-FMR-10-02-02 ฉบับท่ี 2 วันที่บังคับใช้ 1 ต.ค. 2567 

 

 

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการ BSL 2 ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ 
ประจำปงีบประมาณ     2568       ม 

ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง     หัวหน้าห้องปฏิบัติการ   ☑  เจ้าหน้าที่บรกิารวิทยาศาสตร์    นิสิต       อาจารย์    นักวิจัย 

ชื่อ นามสกุล ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  นายธีรภัทร    ชะนะเมืองคล          
(โปรดระบหุากเป็น อาจารย์/นสิิต นักวิจัย)ชื่อโครงการ            
อาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าผู้ควบคุม       หน้า    6  /  7  

โปรดระบุชนิดและประเภทความเสี่ยง (บุคคล, สารเคมี, ชีวภาพ, อุปกรณ์เคร่ืองมือ และลักษณะกายภาพ) :  ความเสี่ยงด้านลักษณะกายภาพ  

ลำดับ ความเสี่ยง 

การประเมินนัยสำคัญของความเสี่ยงและโอกาส 
มาตรการป้องกันและการจัดการ

กับความเสี่ยง 
(>20คะแนน ต้องมีแผนจัดการความเสี่ยง) 

ผู้รับผิดชอบ การติดตาม 
โอกาส 

ในการเกิด 

(1-5) 

ผลกระทบหรือ
ความรุนแรง 

(1-5) 

คะแนน
นัยสำคัญ 

14. 
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
ที่มีสารเคมีระเหย  อาจกอ่ให้เกิดผลกระทบโดยออ้มต่อตวั
ผู้ปฏิบัติงาน 

4 3 12 

เจ้าหน้าที่หอ้งปฏิบัติการ ออกกฎ
จัดเก็บสารระเหยในตู้เก็บสารที่มี
ระบบระบายและกรองอากาศออกสู่
ภายนอก ห้องปฏิบตัิการต้องมรีะบบ
ระบายอากาศท่ีดี กำหนดนโยบาย
ตรวจสอบค่าปริมาณสารระเหยใน
ห้องปฏิบัติการอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง 

นายธีรภัทร 
ชะนะเมืองคล 

 

15. 
เจ้าหน้าที่หอ้งปฏิบัติงาน จัดเก็บถังแก็ส บริเวณถังแก๊สใน
ห้องปฏิบัติการยังไม่มโีซ่คล้องเพื่อลอ็คถังแก๊ส อาจเกิด
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 

3 3 9 

เจ้าหน้าที่หอ้งปฏิบัติการปฏิบัตกิาร 
ออกนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดป้าย
เตือนระวังอันตรายจากถังแก๊ส และ
ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่มาติดตั้งโซ่
คล้องเพือ่ล็อคถังแก๊ส 

นายธีรภัทร 
ชะนะเมืองคล 
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ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการ BSL 2 ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ 
ประจำปงีบประมาณ     2568       ม 

ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง     หัวหน้าห้องปฏิบัติการ   ☑  เจ้าหน้าที่บรกิารวิทยาศาสตร์    นิสิต       อาจารย์    นักวิจัย 

ชื่อ นามสกุล ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  นายธีรภัทร    ชะนะเมืองคล          
(โปรดระบหุากเป็น อาจารย์/นสิิต นักวิจัย)ชื่อโครงการ            
อาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าผู้ควบคุม       หน้า    7  /  7  

โปรดระบุชนิดและประเภทความเสี่ยง (บุคคล, สารเคมี, ชีวภาพ, อุปกรณ์เคร่ืองมือ และลักษณะกายภาพ) :  ความเสี่ยงด้านลักษณะกายภาพ  

ลำดับ ความเสี่ยง การประเมินนัยสำคัญของความเสี่ยงและโอกาส 

มาตรการป้องกันและการจัดการ
กับความเสี่ยง 

(>20คะแนน ต้องมีแผนจัดการความเสี่ยง) 

ผู้รับผิดชอบ การติดตาม 

16. 
เจ้าหน้าที่หน้าหอ้งปฏิบัติการ ตรวจสอบบริเวณพื้น
ห้องปฏิบัติการบางสว่นมีสิ่งกีดขวาง หากไม่ระวังอาจทำให้
ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสะดุดล้มได ้

3 4 12 

เจ้าหน้าที่ติดติดป้ายเตอืนระวังสิ่งกดี
ขวาง และระวังพื้นต่างระดับให้เห็น
ชัดเจน 

นายธีรภัทร 
ชะนะเมืองคล 
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ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เอกสารขั้นตอนการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง กิจกรรม/ภาระงาน 

ห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการ BSL 2 ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ 
ประจำปงีบประมาณ     2568       ม 

 

ห้องปฎิบัติการ   :    ห้องปฏิบตัิการกลาง ศูนยท์ดสอบชีววัสด ุ   ง     ส่วนงาน   : ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ ชั้น 10 อาคารสมเดจ็ย่า 93 

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง   
 หัวหน้าห้องปฏิบตัิการ    ☑  เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์     นิสิต       อาจารย์    นักวิจัย 

ชื่อ นามสกุล ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง   นายธีรภัทร          ชะนะเมืองคล  

(โปรดระบหุากเป็น อาจารย์/นสิิต นักวิจัย)ชื่อโครงการ   

      
อาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าผู้ควบคุม  หน้า  1    /  1  

 

ลงชื่อ                                       (ผู้วิเคราะห์) 
             (นายธีรภัทร ชะนะเมืองคล) 

                    จ       /       /       จ 

ลงชื่อ                                       (ผู้อนุมัติ) 
               ( ผศ.ทพญ.ดร.สรนนัทร์ จันทรางศุ)                                       
                                /       /       จ 

 

ลำดับ กลุ่มงาน/ตำแหน่งงาน กิจกรรม/ภาระงาน 
พิจารณาเลือกงาน 

จัดทำ JSA เหตุผล 

1. เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ 
ดำเนินการห้องปฏิบัติการการจดัการขอ

เสียและสารเคมีอันตราย ✓ 

ห้องปฏิบัติการมีการใช้
งานสารเคมีและจัดเก็บ

ของเสียอันตราย 

2. เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ 
ดำเนินการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มของ

ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานท่ี ✓ 
เพื่อให้เกิดความปลอดภยั

ในห้องปฏิบัติการ 

     

     

     

     

 *หมายเหตุ: JSA: Job Safety Analysis (การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย) 
    : เลือกเพื่อจัดทำ JSA พร้อมระบุเหตุผล 

    : ไม่เลือกไปจัดทำ JSA  

30     ต.ค.   67 30     ต.ค.   67
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ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การชี้บ่งอันตราย กิจกรรม/ภาระงาน 

ห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการ BSL 2 ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ 
ประจำปงีบประมาณ     2568       ม 

 

ห้องปฎิบัติการ   :    ห้องปฏิบตัิการกลาง ศูนยท์ดสอบชีววัสด ุ   ง     ส่วนงาน   : ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ ชั้น 10 อาคารสมเดจ็ย่า 93 

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง   
 หัวหน้าห้องปฏิบตัิการ    ☑  เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์     นิสิต       อาจารย์    นักวิจัย 

ชื่อ นามสกุล ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง   นายธีรภัทร          ชะนะเมืองคล  

(โปรดระบหุากเป็น อาจารย์/นสิิต นักวิจัย)ชื่อโครงการ   

      
อาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าผู้ควบคุม  หน้า  1    /  1  

 

ลงชื่อ                                       (ผู้วิเคราะห์) 
             (นายธีรภัทร ชะนะเมืองคล) 

                    จ       /       /       จ 

ลงชื่อ                                       (ผู้อนุมัติ) 
               ( ผศ.ทพญ.ดร.สรนนัทร์ จันทรางศุ)                                       
                                /       /       จ 

 

ลำดับ ขั้นตอนของกจิกรรม/ภาระงาน ที่เลือกเพ่ือวิเคราะห์ JSA ลักษณะอนัตราย ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

1. 
ดำเนินการตรวจสอบห้องปฏิบัติการการจดัการขอเสียและ

สารเคมีอันตราย การรับสมัผสั สารเคมีอันตราย 

การสัมผัสการสูดดม หก
แตกหัดโดนผิวหนัง 

อันตรายต่อสุขภาพ บาดเจ็บ 

2. 
อุบัติเหตุจากการสำรวจห้องปฏิบตัิการ  

วัสดุแตกหัก สะดดุลม้ 

วัสดุแตกหัก  
สะดดุลม้ 

อันตรายต่อสุขภาพ บาดเจ็บ 
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ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการ BSL 2 ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ 
ประจำปงีบประมาณ     2568       ม 

ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง     หัวหน้าห้องปฏิบัติการ   ☑  เจ้าหน้าที่บรกิารวิทยาศาสตร์    นิสิต       อาจารย์    นักวิจัย 

ชื่อ นามสกุล ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  นายธีรภัทร    ชะนะเมืองคล          
(โปรดระบหุากเป็น อาจารย์/นสิิต นักวิจัย)ชื่อโครงการ            
อาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าผู้ควบคุม       หน้า    1  /  5  
 

ลงชื่อ                                       (ผู้วิเคราะห์) 
                   (นายธีรภัทร ชะนะเมืองคล) 

       /       /       จ 

ลงชื่อ                                       (ผู้อนุมัติ) 
                (ผศ.ทพญ.ดร.สรนนัทร์ จันทรางศุ)                                        
                                /       /       จ 

โปรดระบุชนิดและประเภทความเสี่ยง (บุคคล, สารเคมี, ชีวภาพ, อุปกรณ์เครื่องมือ และลักษณะกายภาพ) :           บุคคล                       ง      

ลำดับ ลักษณะอันตราย ผลกระทบ 
ระดับความ
รุนแรง (A) 

ปัจจัยโอกาสการเกดิอันตราย 

ร้อยละของ
โอกาส 

ระดับ
โอกาส (B) 

ระดับ 

ความเสี่ยง 
(A) x (B) 

วิธีการป้องกันลดความ
เสี่ยงและแก้ไข/ระงับ
เหตุที่ใช้ในปัจจุบัน 

(>77% ต้องมีแผน 

จัดการความเสี่ยง) 1.
จำ

นว
นค

น 
(3

) 

2.
ระ

ยะ
เวล

า (
3)

 

3.W
I (

2)
 

4.
อบ

รม
 (2

) 

5.
สัง

เกต
กา

รท
ำง

าน
 (2

) 

6.
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ng
 (3

) 

7.
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(2

) 

8.
He

al
th

 c
he

ck
up

 (2
) 

9.
PP

E 
(1

) 

10
.W

ar
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ng
 (2

) 

คะแนนเต็ม =3 

1 

เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการไม่
ผ่านการอบรมความ
ปลอดภัยใน จดัการ
สารเคมีและจัดการ
ขอเสียใน 

เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการเกิด

อันตราย 

มาก 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 40.90 น้อย ปานกลาง 

ห้องปฏิบัติการมีมาตรฐาน
ในการให้ผู้ใช้บรกิารผ่าน
การอบรม และตอ้งผ่าน
การทดสอบของ
ห้องปฏิบัติการก่อนใช้
บริการ 
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โปรดระบุชนิดและประเภทความเสี่ยง (บุคคล, สารเคมี, ชีวภาพ, อุปกรณ์เครื่องมือ และลักษณะกายภาพ) :           บุคคล                       งหน้า    2  /  5       

ลำดับ ลักษณะอันตราย ผลกระทบ 
ระดับความ
รุนแรง (A) 

ปัจจัยโอกาสการเกดิอนัตราย (น้ำหนักแต่ละปัจจยั x ระดับคะแนน) 

ร้อยละ
ของ

โอกาส 
(66 คะเนน 
=100%) 

ระดับ
โอกาส 

(B) 

ระดับ 

ความเสีย่ง 
(A) x (B) 

วิธีการป้องกันลด
ความเสีย่งและ

แก้ไข/ระงับเหตุท่ีใช้
ในปัจจุบัน 

(>77% หรือความเสี่ยง
สูงข้ึนไป ต้องมีแผน จัดการ

ความเสี่ยง) 

1.
จำ

นว
นค

น 
(3

) 

2.
ระ

ยะ
เวล

า (
3)

 

3.W
I (
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รม
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สัง

เกต
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 c
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 (2
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) 
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 (2

) 

ระดับคะแนนเต็มของแต่ละปัจจยั = 3 

2 

เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการ ไม่
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ
ห้องปฏิบัติการไม่
สามารถโตต้อบเหตุ
ฉุกเฉิน ใน
ห้องปฏิบัติการได ้

ผู้ปฏิบัติงานให้
ห้องปฏิบัติการเกิด

อันตราย 

มาก 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 40.90 น้อย ปานกลาง 
ห้องปฏิบัติการมีมาตรฐาน
ในการให้ผู้ใช้ รวมถึง
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
บริการผ่านการอบรม 
และต้องผ่านการทดสอบ
ของห้องปฏิบัตกิารก่อนใช้
บริการ 

3 

เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการ มี
ภาวะสุขภาพ เสยี
อันเกิดจากโรค
ประจำตัวเกิด
ปฏิบัติงาน   

ผู้ปฏิบัติงานให้
ห้องปฏิบัติการเกิด

อันตราย 

มาก 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 40.90 น้อย ปานกลาง 
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โปรดระบุชนิดและประเภทความเสี่ยง (บุคคล, สารเคมี, ชีวภาพ, อุปกรณ์เครื่องมือ และลักษณะกายภาพ) :           สารเคมีและการรับสัมผัส                       หน้า    3  /  5         

ลำดับ ลักษณะอันตราย ผลกระทบ 
ระดับความ
รุนแรง (A) 

ปัจจัยโอกาสการเกดิอันตราย 

ร้อยละของ
โอกาส 

ระดับ
โอกาส (B) 

ระดับ 

ความเสี่ยง 
(A) x (B) 

วิธีการป้องกันลดความ
เสี่ยงและแก้ไข/ระงับ
เหตุที่ใช้ในปัจจุบัน 

(>77% ต้องมีแผน 

จัดการความเสี่ยง) 1.
จำ

นว
นค

น 
(3

) 
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 c
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คะแนนเต็ม =3 

4. สารเคมีหกร่ัวไหล สารเคมีโดนร่างกาย มาก 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 51.51 น้อย ปานกลาง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
ส่วนบุคคล ปฏิบัติงาน         

ในตู้ดูดควนั มอีุปกรณ์         
ตอบโต้เหตฉุุกเฉนิ เชน่ 
อุปกรณ์ล้างตาล้างตวั
ฉุกเฉิน อุปกรณ์ปฐม
พยาบาลเบื้องตน้ และ 
chemical spill kit 

5. สารเคมีติดไฟ 
ไฟไหม้บริเวณทีส่าร
หก มีไอความร้อน 

มาก 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 51.51 น้อย ปานกลาง 

6. 
สารเคมีหกหรือ
กระเด็นโดนร่างกาย 

ผื่นแดง ผิวหนังไหม ้ มาก 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 48.48 น้อย ปานกลาง 

7. 
ได้รับไอระเหย
สารเคม ี

ส่งผลต่อระบบ
ทางเดินหายใจ 

มาก 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 48.48 น้อย ปานกลาง 

8. 

ไม่มีตู้เก็บสารเคมี
กรดกัดกรอ่น
โดยเฉพาะแยกออก
จากตู้เก็บสารเคมี
อื่นๆ 

ตู้เก็บสารเคมี
เสียหายในระยะยาว 

มาก 2 2 3 1 3 3 1 2 1 1 66.67 ปานกลาง สูง 

 

จากคุณลักษณะครุภัณฑ์
ตู้เก็บสารเคมีสามรถทน
การกัดกร่อนได้ มีการ
ตรวจสภาพเป็นประจำ 
ทุก 1 ปี โดยช่าง ในปี 
2568 

ดำเนินการขอ
งบประมาณจัดซื้อตู้เก็บ
กรดในปีงบ 2568 และ 
2569 
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โปรดระบุชนิดและประเภทความเสี่ยง (บุคคล, สารเคมี, ชีวภาพ, อุปกรณ์เครื่องมือ และลักษณะกายภาพ) :       การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ           หน้า    4  /    5       ง      

ลำดับ ลักษณะอันตราย ผลกระทบ 
ระดับความ
รุนแรง (A) 

ปัจจัยโอกาสการเกดิอนัตราย 

ร้อยละ
ของ

โอกาส 

ระดับ
โอกาส 

(B) 

ระดับ 

ความเสีย่ง 
(A) x (B) 

วิธีการป้องกันลด
ความเสีย่งและ

แก้ไข/ระงับเหตุท่ีใช้
ในปัจจุบัน 

(>77% หรือความเสี่ยง
สูงข้ึนไป ต้องมีแผน จัดการ

ความเสี่ยง) 

1.
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 c
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) 

คะแนนเต็มของแต่ละปัจจัย = 3 

9. 

เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการมกีาร
จัดการฟุ้งกระจาย
ของเชือ้กอ่โรค
ร้ายแรง 

ก่อให้เกดิอันตรายต่อ
สุขภาพผู้ใช้บริการ 

มาก 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 40.90 น้อย ปานกลาง 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
ห้องปฏิบัติการ BSL2 
ปฏิบัติงานเฉพาะเชือ้กอ่
โรคความเสี่ยงกลุม่ 2 
เท่านั้นมแีนวทางการ
โต้ตอบเหตฉุุกเฉนิกรุณี
เชื้อโรคทางชีวภาพหก
หล่น ด้วย Biohazard 

Spill kit 

จัดเก็บชิ้นส่วนสัตวท์ดลอง
ภายใต้กระบวนการ 
Fixation ใน Fixative 

เท่านั้น 

 

10. 

เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการมกีาร
จัดเก็บชิ้นส่วน
สัตว์ทดลองที่มีเชื้อ
ก่อโรครุนแรง 
ก่อให้เกดิอันตรายต่อ
ผู้ใช้บริการ 

 

ก่อให้เกดิอันตรายต่อ
สุขภาพผู้ใช้บริการ 

มาก 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 40.90 น้อย ปานกลาง 

11. 

เจ้าหน้าที่หอ้งปกิบติั
การพบอุปกรณ์
แหลมคมแตกหักและ
ทิ่มแทง 

เกิดบาดแผล มาก 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 40.90 น้อย ปานกลาง 

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
ส่วนบุคคล ติดตอ่
เจ้าหน้าที่กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน มีอุปกรณ์สำหรับ
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

สวมใส่ถุงมอืกนัความรอ้น
ระหว่างปฏิบัติงาน 

12. 
สัมผัสอุปกรณ์ที่มี
ความร้อนสูง 

เกิดแผลพพุอง ปานกลาง 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 40.90 น้อย ปานกลาง 
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โปรดระบุชนิดและประเภทความเสี่ยง (บุคคล, สารเคมี, ชีวภาพ, อุปกรณ์เครื่องมือ และลักษณะกายภาพ) :       ด้านกายภาพ   หน้า    5  /   5        ง                       

ลำดับ ลักษณะอันตราย ผลกระทบ 
ระดับความ
รุนแรง (A) 

ปัจจัยโอกาสการเกดิอนัตราย 

ร้อยละ
ของ

โอกาส 

ระดับ
โอกาส 

(B) 

ระดับ 

ความเสีย่ง 
(A) x (B) 

วิธีการป้องกันลด
ความเสีย่งและ

แก้ไข/ระงับเหตุท่ีใช้
ในปัจจุบัน 

(>77% หรือความเสี่ยง
สูงข้ึนไป ต้องมีแผน จัดการ

ความเสี่ยง) 
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คะแนนเต็มของแต่ละปัจจัย = 3 

13. 

เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพบ
ปริมาณฝุ่นละออง
มาก (PM 2.5 = 49 

- 50 µg/m3) 

คัดจมูก ไอ จาม 

ระยะยาวอาจสง่ผล
ต่อระบบทางเดิน
หายใจ 

มาก 2 2 3 1 3 3 1 2 1 2 69.69 ปานกลาง สูง 

สวมหน้ากากอนามัย
ขณะปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา ตรวจเช็ค
ระบบทางเดินหายใจ 
เช่น ปอด ในการตรวจ
สุขภาพประจำปี และ
ติดตั้งเคร่ืองกรองอากาศ
ในห้องปฏิบัติการ 

14. 

ผิดปกตขิองอาคาร 
โครงสร้างกอ่ให้เกิด
อันตราย ไม่มีการ
ตรวจสอบอาคาร
โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

อุบัตเิหตุ อันตราย 
อาคารสถานท่ี 

มาก 2 2 3 1 3 3 1 2 1 2 69.69 ปานกลาง สูง 

ทำบันทึกความขอความ
อนุเคราะหงานกายภาพ
เพ่ือสำรวจตรวจสอบ
อาคาร จัดสรร
งบประมาณเพ่ือ
ตรวจสอบอาคาร 

15. 
มีสิ่งกีดขวางทีพ่ื้น
ห้องปฏิบัติการ 

หากไม่ระวังอาจ
สะดุดล้ม 

ปานกลาง 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 53.03 น้อย ยอมรับได ้

ติดป้ายเตอืนระวังสิง่กีด
ขวาง และระวังพื้นตา่ง
ระดับ ให้เห็นได้ชัดเจน 

16. 
ตรวจพบตัวกรองของ
ตู้ดูดควันเสื่อมสภาพ 

มีกลิ่นสารเคมีขณะ
ปฏิบัติงาน 

น้อย 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 53.03 น้อย น้อย 
มีการตรวจสภาพเปน็
ประจำ ทุก 1 ปี โดยช่าง 

17. ท่านั่งทำงาน 
มีอาการออฟฟิสซิน
โดรม 

ปานกลาง 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 50 น้อย ยอมรับได ้

มีเก้าอี้ทีเ่หมาะสม และ
เปลี่ยนท่าหรอืลกุเดนิ            

ทุก ๆ 2 - 3 ชั่วโมง 
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ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แผนควบคุมความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบตัิการ BSL 2 ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ 
ประจำปงีบประมาณ     2568       ม 

ผู้ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง     หัวหน้าห้องปฏิบัติการ   ☑  เจ้าหน้าที่บรกิารวิทยาศาสตร์    นิสิต       อาจารย์    นักวิจัย 

ชื่อ นามสกุล ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  นายธีรภัทร    ชะนะเมืองคล          
(โปรดระบหุากเป็น อาจารย์/นสิิต นักวิจัย)ชื่อโครงการ            
อาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าผู้ควบคุม       หน้า    1  /  3  
 

ลงชื่อ                                       (ผู้วิเคราะห์) 
                   (นายธีรภัทร ชะนะเมืองคล) 

       /       /       จ 

ลงชื่อ                                       (ผู้อนุมัติ) 
                (ผศ.ทพญ.ดร.สรนนัทร์ จันทรางศุ)                                        
                                /       /       จ 

 โปรดระบุชนิดและประเภทความเสี่ยง (บุคคล, สารเคมี, ชีวภาพ, อปุกรณ์เครื่องมือ และกายภาพ) :        สารเคมีและการรับสมัผสั                      ง      

ลำดับ แผนงานและกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตารางดำเนินงานตามปีงบประมาณ 2568 ปีที่ 2 

ปีงบ 69 

ปีที่ 3 

ปีงบ 70 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ไม่มีตู้เก็บสารเคมีกรดกัดกรอ่นโดยเฉพาะ ตูเ้ก็บสารเคมีเสยีหาย                 

 - วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงของสารกัดกร่อนในตู้เก็บสารเคมี 
นายธีรภัทร 
ชะนะเมือง

คล 

-               

 - ดำเนินการติดต่อช่างบริษัทภายนอกทำการตรวจซ่อมบำรุง -               

 - ทำแผนตรวจสอบตู้เก็บสารเคมีโดยเจ้าหน้าที่เป็นประจำ -               

 - ของบประมาณเพือ่ซื้อตู้เก็บสารกรดกัดกร่อนแยกโดยเฉพาะ 100,000               

 -                  

 -                  
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ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แผนควบคุมความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบตัิการ BSL 2 ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ 
ประจำปงีบประมาณ     2568       ม 

ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง     หัวหน้าห้องปฏิบัติการ   ☑  เจ้าหน้าที่บรกิารวิทยาศาสตร์    นิสิต       อาจารย์    นักวิจัย 

ชื่อ นามสกุล ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  นายธีรภัทร    ชะนะเมืองคล          
(โปรดระบหุากเป็น อาจารย์/นสิิต นักวิจัย)ชื่อโครงการ            
อาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าผู้ควบคุม       หน้า    1  /  3  
 

ลงชื่อ                                       (ผู้วิเคราะห์) 
                   (นายธีรภัทร ชะนะเมืองคล) 

       /       /       จ 

ลงชื่อ                                       (ผู้อนุมัติ) 
                (ผศ.ทพญ.ดร.สรนนัทร์ จันทรางศุ)                                        
                                /       /       จ 

โปรดระบุชนิดและประเภทความเสี่ยง (บุคคล, สารเคมี, ชีวภาพ, อุปกรณ์เครื่องมือ และกายภาพ) :        สารเคมีและการรับสัมผัส     

ลำดับ แผนงานและกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตารางดำเนินงานตามปีงบประมาณ 2568 ปีที่ 2 

ปีงบ 69 

ปีที่ 3 

ปีงบ 70 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 ปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐานโดย PM 2.5 = 49 - 50 µg/m3                 

 - แจ้งผู้ใช้บริการให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงาน 

นายธีรภัทร 
ชะนะเมือง

คล 

-               

 - ดำเนินการของบเพือ่ซื้อเคร่ืองกรองอากาศ  40,000               

 - ติดตั้งเคร่ืองกรองอากาศภายในห้องปฏิบัติการ -               

 - ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองอยา่งน้อยปีละ 1-2 คร้ัง -               

 - ตรวจสุขภาพประจำปี โดยตรวจเช็คระบบทางเดินหายใจ -               

 -                  
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ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แผนควบคุมความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบตัิการ BSL 2 ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ 
ประจำปงีบประมาณ     2568       ม 

ผู้ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง     หัวหน้าห้องปฏิบัติการ   ☑  เจ้าหน้าที่บรกิารวิทยาศาสตร์    นิสิต       อาจารย์    นักวิจัย 

ชื่อ นามสกุล ผู้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  นายธีรภัทร    ชะนะเมืองคล 

(โปรดระบหุากเป็น อาจารย์/นสิิต นักวิจัย)ชื่อโครงการ  

อาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าผู้ควบคุม หน้า    3  /  3 

ลงชื่อ         (ผู้วิเคราะห์) 
 (นายธีรภัทร ชะนะเมืองคล) 

       /       /       จ 

ลงชื่อ         (ผู้อนุมัติ) 
                (ผศ.ทพญ.ดร.สรนนัทร์ จันทรางศุ)

       /       /       จ 

 โปรดระบุชนิดและประเภทความเสี่ยง (บุคคล, สารเคมี, ชีวภาพ, อปุกรณ์เครื่องมือ และกายภาพ) :        ลักษณะทางกายภาพ 

ลำดับ แผนงานและกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตารางดำเนินงานตามปีงบประมาณ 2568 ปีที่ 2 

ปีงบ 69 

ปีที่ 3 

ปีงบ 70 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 
อาคาร โครงสร้างกอ่ให้เกดิอันตราย ไม่มีการตรวจสอบอาคาร
โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

- ดำเนินการแจ้งให้ งานกายภาพคณะฯ ตรวจสอบเบ้ืองต้น

นายธีรภัทร 
ชะนะเมือง

คล 

- 

- ดำเนินการแจ้งของความอนุเคราะห์สำนักกายภาพ จุฬาฯ - 

- ดำเนินการตรวจสอบอาคารสมเด็จย่า93 โดยหน่วยงาน - 

- ตรวจวิเคราะห์ผลการตรวจสภาพอาคาร แกไ้ขปรับปรุง - 

- จัดเก็บผลการตรวจอาคารและสถานที่ -

- 
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